
仕様書

項目 正 誤

P8
5-5-4

表示画面は日本語又は英語であること。 表示画面は日本語又は英語であること。
（表示画面が日本語である場合、加点評価する。）

P8
5-5-5

FDG合成装置用制御システムの表示画面は日本語又は英語で
あること。

FDG合成装置用制御システムの表示画面は日本語又は英語で
あること。
（表示画面が日本語である場合は加点評価する。）

P8
5-5-6

18F -FDG合成装置の系統図が画面上に表示できること。
18F -FDG合成装置の系統図が画面上に表示できること。
（各バルブ・チューブラインの色がプロセスに応じて自動的
に変化する場合は加点評価する。）

P9
5-6-3-5

(削除）
６項記載の自動品質管理装置内に設置されている装置とは別
に準備すること。

P9
5-6-4-3

(削除）
６項記載のFDG自動品質管理装置内に設置されている装置と
は別に準備すること。

「サイクロトロン装置」の仕様書の訂正について
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